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N.B @u601-1U
INFORME D’ANALISIS
Referéncia: Q2609-111
DADES DEL LABORATORI CLIENT/USUARI
Serveis Cientificotécnics Persona de contacte: Sr. Alfredo Baron

Universitat de les Illes Balears Empresa: Direccié General de Recursos Hidrics
Conselleria de Medi Ambient
Ctra. de Valldemossa, km 7,5 Gremi Sabaters, num. 7
07122. Palma de Mallorca 07009. Palma
Tel.: 971-176623
Tel.: 971-173247 Fax: 971-259501 Fax: 971-176634
NIF:

MOSTRA - Data de recepcié: 26/09/06
Nom de la mostra Descripcié Estat Codi intern
670-7-EstremeraS5 (Pou 01) Aigua de pou adequat Q11101
670-8-PerotS2 (Pou 02) Aigua de pou adequat Q11102
671-5-BornetaS1 (Pou 03) Aigua de pou adequat Q11103
698-7-Veri4 (Pou 04) Aigua de pou adequat Q11104
698-3-SB (Pou 05) Aigua de pou adequat Q11105
REG-132 (Pou 06) Aigua de pou adequat Q11106
698-8-Monjo (Pou 07) Aigua de pou adequat Q11107
724-1-Aulet (Pou 08) Aigua de pou adequat Q11108
698-2-SerraS1 (Pou 09) Aigua de pou adequat Q11109
698-8-1653 (Pou 10) Aigua de pou adequat Q11110
698-8-1612 (Pou 11) Aigua de pou adequat Q11111
698-7-483 (Pou 12) Aigua de pou adequat Q11112
698-7-659 (Pou 13) Aigua de pou adequat Q11113
698-8-1396 (Pou 14) Aigua de pou adequat Ql1114
ACA-77 (Pou 15) Aigua de pou adequat Q11115
724-5-3 (Pou 16) Aigua de pou adequat Ql1116
723-8-5 (Pou 17) Aigua de pou adequat QI1117
ARE-1075 (Pou 18) Aigua de pou adequat Q11118
700-1-87 (Pou 19) Aigua de pou adequat Q11119
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724-7-8 (Pou 22)

724-3-Grau / Son Garau (Pou 23)
Ses Tapareres (Pou 24)

697-7-35 (Pou 25)

Son Veri (Pou 26)

Son Noguera (Pou 27)

Es pou dels Reis (Pou 28)

Son Micola 1 (Pou 29)

698-3-78 (Pou 30)

Son Frau_95 (Pou 31)

Cas Cocové / Es Calderitx (Pou 32)

Sa Comuna (Pou 33)

Sa Roqueta (Pou 34)
Polideportivo_Sineu (Pou 35)
Sa Plaga_Llub{ (Pou 36)
Sant Mateu (Pou 37)

Clot de Sa Grava (Pou 38)
Cova de Sa Mora (Pou 39)
Perell6 6 (Pou 40)

Son Baul6 2 (Pou 41)

Son Crespi 4 (Pou 42)

Son Ganxo (Pou 43)

Ca Na Biela 2 (Pou 44)
Son Tovell (Pou 45)

S'Era Vella (Pou 46)
748-4-Far (Pou 47)

Can Goiet (Pou 48)

Can Rito 3 (Pou 49)

J. Sanceloni (Pou 50)

Revisié 1

Aigua de pou
Adzua de nou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Ai,gua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou

adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat

adequat

Q11120
Qiitnt
Q11122
Q11123
Q11124
Q11125
Q11126
Q11127
Q11128
Q11129
Q11130
Q11131
Q11132
Q11133
Q11134
Q11135
Q11136
Q11137
Q11138
Q11139
Q11140
Q11141
Q11142
Q11143
Q11144
Q11145
Q11146
Q11147
Q11148
Q11149
Q11150

Informe Q2609-111

Full 2 de 125



Universitat de les

1lles Balears

Serveis Cientificotécnics

Son Jaumell (Pou 51)

Son Comparet (Pou 52)
Camp Vell (Pou 53)

S'Hort d'en Roig 1 (Pou 54)
Costa i Llobera (Pou 55)
Argentina 1 (Pou 56)

Sa Creu (Pou 57)

Sa Bassa des Coll 1 (Pou 58)
Can Gaya 1 (Pou 59)

Son Rossell6é 1 (Pou 60)

Es Cremat (Pou 61)
S'Ametllera (Pou 62)

Sa Rota Revellar 2 (Pou 63)
Font Son Sant Joan (Pou 64)
Progrés (Escola 1) (Pou 65)
Observatori / Can Peu (Pou 66)
Sa Coma 2 (Pou 67)

Font de La Vila (Pou 68)

Pla des Murterar (Pou 69)
S'Hort de Sa Coma 2 (Pou 70)
Ses Fontanelles 1 (Pou 71)
Can Comes (Pou 72)
Gotmar 6 (Pou 73)

Can Mariano (Pou 74)

Es Molinars (Pou 75)

Ca Na Mora (Pou 76)

Sa Comuna de Caimari (Pou 77)
Sa Cova 3 (Pou 78)

Son Fuster 2 (Pou 79)
Molinets (Pou 80)

Es Tancats 1 (Pou 81)

Revisi6 1

Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou

Aigua de pou

adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat

adequat

Q11151
Q11152
Q11153
Q11154
Q11155
Q11156
Q11157
Q11158
Q11159
Q11160
Q11161
Q11162
Q11163
Q11164
QI1165
Q11166
Q11167
Q11168
Q11169
Q11170
Q11171
Q11172
Q11173
Q11174
Q11175
Q11176
Q11177
Q11178
Q11179
Q11180
Q11181
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Es Puig 4 (Pou 82)

Son Fiol 1 {Por 83)

4L L Ve 27

Son Mulet (Pou 84)
724-4-25 (Pou 85)
699-8-E4 (Pou 86)
699-1-INP10 (Pou 87)
671-6-94 (Pou 88)
671-4-296 (Pou 89)
671-7-177 (Pou 90)

S'Algar Sud (Pou 91)

Cami de ses Vinyes Sud (Pou 92)
Binisafua Sud (Pou 93)
Sant Climent (Pou 94)
Malbuger (Pou 95)

Cala en Porter 1 (Pou 96)
Torralba den Salor (Pou 97)
Platges de Fornells 2 (Pou 98)
SaRoca 1 (Pou 99)
Castellosa (Pou 100)

Es Plans 2 (Pou 101)

Sa Font (Pou 102)

Son Xua 2 (Pou 103)

Sant Tomas (Pou 104)

Cala Galdana (Pou 105)
Biniatrum 2 (Pou 106)

Cala Morell 3 (Pou 107)
618-5-136 (Pou 108)
646-1-8 (Pou 109)
646-2-10 (Pou 110)

Can Llaurador (Pou 111)

Can Mosson (Pou 112)
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Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
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adequat
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adequat
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adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat

adequat

Q11182

M11107
L0 L)

Q11184
Q11185
Q11186
Q11187
Q11188
Q11189
Q11190
Q11191
Q11192
Q11193
Q11194
Q11195
Q11196
Q11197
Q11198
Q11199
Q111100
Q111101
Q111102
Q111103
Q111104
Q111105
Q111106
Q111107
Q111108
Q111109
Q111110
Q111111
Q111112
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Can Xico Sala (Pou 113)

Pou Casa Ingles (Pou 114)

Santa Gertrudis (Pou 115)
“Cala Xucla (Pou 116)

Sant Miquel de Balansat (Pou 117)
Can-Pep Paeyet (Pou 118) -

Can Fita 1 (Pou 119)

Cavero-(Pou 120)

Can Vicent Riba (Pou 121)

Cala Tarida (Can Pujol) Pou 122)
S'Atalaia (Pou 123)

Can Nicolau (Pou 124)

Can Turet6 (Pou 125)

Can Puig (Pou 126)

798-7-3912 (Pou 127)

Cag Farmaceutic, 27 (Pou 128)

Can Mariano Barber, 2 (Pou 129)

Can Viceng Jaume, 6 (Pou 130)

Revisi6 1

Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou

Aigua de pou -

Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou
Aigua de pou

adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat
adequat

adequat

Q111113
Q111114
Q111115
Q111116
Q111117
Q111118
QI11119
QI111120°
Q111121
Q111122
Q111123
Q111124
Q111125
Q111126
Q111127
Q111128
Q111129
Q111130
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Data del  Identificacié mostres Lloc (coord. UTM  Condicions Procediment de mostreig

mosireig {Est (X), Nord (Y)) ambieniais -

26/09/2006 QL1101: aigua del pou 01 X:474910 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4391643

26/09/2006 Q11102: aigua del pou 02 X: 481763 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4391795

26/09/2006 Q11103: aigua del pou 03 X: 486757 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
Y: 4395185

26/09/2006 Q11104: aigua del pou 04 X: 477010 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4384888

26/09/2006 Q11105: aigua del pou 05 X: 473693 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
Y: 4383549

26/09/2006 Q11106: aigua del pou 06 X: 471940 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4381551

26/09/2006 QI11107: aigua del pou 07 X: 482157 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4374789

26/09/2006 Q11108: aigua del pou 08 X: 484763 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4368790

27/09/2006 Q11109: aigua del pou 09 X: 467107 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4382458

27/09/2006 Q11110: aigua del pou 10 X: 480267 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
Y: 4381366

27/09/2006 Q11111: aigua del pou 11 X: 478815 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4380455

27/09/2006 Q11112: aigua del pou 12 X: 476286 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4379521

27/09/2006 Q11113: aigua del pou 13 X: 473366 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4379148

27/09/2006 Q11114: aigua del pou 14 X: 481517 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4377993

27/09/2006 Q11115: aigua del pou 15 X: 475133 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 1 2)
Y: 4388050

28/09/2006 Q11116: aigua del pou 16 X: 485750 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4360396

28/09/2006 Q11117: aigua del pou 17 X: 479248 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4362618

28/09/2006 QI11118: aigua del pou 18 X: 496059 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4362568

29/09/2006 Q11119: aigua del pou 19 X: 516183 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4382490

28/09/2006 Q11120: aigua del pou 20 X: 501548 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 2)
Y: 4357518

28/09/2006 Q11121: aigua del pou 21 X: 501469 normals ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
Y: 4363463

28/09/2006 Q11122: aigua del pou 22 X: 504635 normals ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
Y: 4361897

' En concret s’han aplicat les segiients parts de I'ISO 5667:

- Water Quality — Sampling — Part 2:1991: Guidance on sampling techniques

- Water Quality — Sampling — Part 3:1994.: Guidance on the preservation and handling of samples

- Water Quality — Sampling — Part 11:1993: Guidance on sampling of groundwaters
2 A més, s’han aplicat el requisits de preservaci6 de les mostres especificats a cada una de les normes d’analisi utilitzades per a la
determinacié dels parametres sol licitats.

Revisi6 1 Informe Q2609-111
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28/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

10/10/2006

10/10/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

29/09/2006

11/10/2006

11/10/2006

11/10/2006

11/10/2006

11/10/2006

11/10/2006

30/10/2006

10/10/2006

10/10/2006

10/10/2006

18/10/2006

18/10/2006

18/10/2006

18/10/2006

11/10/2006

13/10/2006

13/10/2006

13/10/2006
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Q11123:
Q11124:
Q11125:
Q11126:
Q11127
Q11128:
Q11129:
Q11130:
Q11131:
Q11132:
Q11133
Q11134:
Q11135:
Q11136:
Q11137:
Q11138:
Q11139:
Q11140
Q11141:
Q11142:
Q11143:
Q11144
Q11145:
Q11146:
Q11147
Q11148:

Q11149

aigua del pou 23
aigua del pou 24
aigua del pou 25
aigua del pou 26
aigua del pou 27
aigua del pou 28
aigua del pou 29
aigua del pou 30
aigua del pou 31
aigua del pou 32
aigua del pou 33
aigua del pou 34
aigua del pou 35
aigua del pou 36
aigua del pou 37
aigua del pou 38
aigua del pou 39
aigua del pou 40
aigua del pou 41
aigua del pou 42
aigua del pou 43
aigua del pou 44
aigua del pou 45
aigua del pou 46
aigua del pou 47
aigua del pou 48

aigua del pou 49

: 505030
14367492

517081
4379409
448027
4378880
480304
4371920
487003
4370379
498431
4380219
491129
4377617
470288
4383960
472757
4387734
510596
4389358
495657
4385366
509450
4392063
500059
4388189
501031
4394461
485725
4384776
500426
4372967
504335
4398073
513667
4396100
512962
4400168
523599
43792717
523809
4374497
526026
4377231
527813
4380842
491535
4388792
506541
4351382
513307

: 4359361
: 515570
14361995

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegen les notes 1i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegen les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegen les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)

ISO 5667 (vegeu les notes 112)
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18/10/2006
U1 0/2008
18/10/2006
18/10/2006
13/10/2006
18/10/2006
13/10/2006
30/10/2006
13/10/2006
13/10/2006
30/10/2006
11/10/2006
06/11/2006
10/10/2006
10/10/2006
10/10/2006
11/10/2006
06/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
03/11/2006
31/10/2006
31/10/2006
31/10/2006
31/10/2006

31/10/2006
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Q11150:
O 1S3 pimy
Q11152:
Q11153:
Q11154:
Q11155:
Q11156:
Q11157:
Q11158:
Q11159:
Q11160:
Ql1161:
Q11162:
Q11163:
Q11164:
Ql1165:
Q11166:
Q11167:
Q11168:
Q11169:
Q11170:
Q11171:
Q11172:
Q11173:
Q11174:
Q11175:

Q11176:

aigua del pou 50

11a dal nm
a GEl

pen Sl
aigua del pou 52
aigua del pou 53
aigua del pou 54
aigua del pou 55
aigua del pou 56
aigua del pou 57
aigua del pou 58
aigua del pou 59
aigua del pou 60
aigua del pou 61
aigua del pou 62
aigua del pou 63
aigua del pou 64
aigua del pou 65
aigua del pou 66
aigua del pou 67
aigua del pou 68
aigua del pou 69
aigua del pou 70
aigua del pou 71
aigua del pou 72
aigua del pou 73
aigua del pou 74
aigua del pou 75

aigua del pou 76

Aol

N,
¥

534464

143901848

527014

ot

4395826
531008
4387127
524427
4385184
511160
4355079
530266
4393507
513210
4369586
509617
4384387
517749
4368559
519683
4363772
504394
4369619
507234
4380671
522568
4393645
499006
4401105
507471
4401797
501947
44026786
494183
4388941
453804
4381467
458667
4392934
462428
4391600
468808
4396280
475942
4402210
500536
4414936
505439
4417181
509354
4411275
502557

: 4406077
1501665
: 4406466

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)

....... lag natac T 3 2N
«)

I's
LYLELU ILD (UWD 11

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
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02/11/2006

02/11/2006

30/10/2006

31/10/2006

31/10/2006

02/11/2006

31/10/2006

02/11/2006

30/10/2006

30/10/2006

02/11/2006

02/11/2006

02/11/2006

02/11/2006

14/12/2006

14/12/2006

14/12/2006

14/12/2006

14/12/2006

14/12/2006

14/12/2006

15/12/2006

15/12/2006

15/12/2006

15/12/2006

15/12/2006

15/12/2006

Revisi6 1

Universitat de les
1lles Balears

Q11177: aigua del pou 77
Q11178: aigua del pou 78
Q11179: aigua del pou 79
Q11180: aigua del pou 80
Q11181: aigua del pou 81
Q11182: aigua del pou 82
Q11183: aigua del pou 83
Q11184: aigua del pou 84
Q11185: aigua del pou 85
Q11186: aigua del pou 86
Q11187: aigua del pou 87
Q11188: aigua del pou 88
Q11189: aigua del pou 89
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Q11192: aigua del pou 92
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Q11198: aigua del pou 98
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Q111101: aigua del pou 101
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Q111103: aigua del pou 103
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489278
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4387919
492554
4392840
505678
4404311
498759
4396797
609909
4410293
606934
4410104
604305
4410596
603490
4414087
604928
4415686
597259
4415187
599840
4418566
593993
4432321
597415
4426638
599455
4428356
595474
4421631
591201

14418430
: 589869
14423231

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

normals

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
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ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 1 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1i2)
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ISO 5667 (vegen les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)

ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
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Q111106
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QI111108:
Q111109:
Q111110:
QI11111:
Q111112:
QI11113:
Ql11114:
Q111115:
Ql11116:
QI11117:
Q111118;
QI111119:
Q111120:
Ql111121:
Q111122;
Q111123:
Q111124:
Q111125:
Q111126:
Q111127:
Q111128:
Q111129:

Q111130

Q111105: ai

aigua del pou 104

aigua del pou 106
aigua del pou 107
aigua del pou 108
aigua del pou 109
aigua del pou 110
aigua del pou 111
aigua del pou 112
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aigua del pou 116
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aigua del pou 126
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4423653
585569
4425217
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574670
4429299
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4421261
369259
4315656
370185
4315093
377052
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4318108
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366337
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: 368215
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normals
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ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 11 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 i 2)
1SO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 12)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 1 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)
ISO 5667 (vegeu les notes 112)
ISO 5667 (vegeu les notes 11 2)

ISO 5667 (vegeu les notes 1 i2)
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ANALISIS

Analisi sol-licitada:

- Alumini (Al), cadmi (Cd), coure (Cu), crom (Cr), ferro

(Fe), niquel (Ni), plom (Pb), vanadi (V), zinc (Zn)

- Arsénic (As)

- Mercuri (Hg)

Técniques i métodes analitics:

- UNE-EN ISO 11885:1998: espectrometria d’emissid
atdmica mitjangant un plasma de radiofreqiiéncia acoblat
inductivament (ICP). El meétode utilitzat és el de la
determinaci6 d’elements totals.

- UNE-EN ISO 11969:1997: espectrometria d’absorci6
atdmica (tecnica de generacié d’hidrurs).

- UNE-EN 1483:1998: espectrometria d’absorci6 atdmica
(técnica de vapor fred). Les mostres es varen preservar
amb una dissoluci6 de K,Cr, 05,

Data &’

s e o3

micr :

03/10/06

Data de finalitzacié: 19/01/07

3 Els fulls de custddia on figuren les dades d’inici i finalitzacié de les analisis es troben a disposici6 del client.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 01. 670-7-EstremeraS5 Codi intern: Q11101
Coordenades UTM: X: 474910, Y:4391643 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alumini (Al ng/L <5,00
Cadmi (Cd) ng/L <0,50
Crom (Cr) ug/L <2,00
Coure (Cu) pg/L 8,52 + 1,65
Ferro (Fe) g/l 6,70 = 0,35
Niquel (Ni) ng/L <2,00
Plom (Pb) pg/L <2,00
Vanadi (V) pe/l - <2,00
Zinc (Zn) pe/L - <5,00
Arsénic (As) g/l <1,00
Mercuri (Hg) pg/L - <0,30

(@) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadfstic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 02. 670-8-PerotS2 Codi intern: Q11102
Coordenades UTM: X: 481763, Y:4391795 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alumini (Al) pe/L — <5,00
Cadmi (Cd) ng/L <0,50
Crom (Cr) pg/L en <2,00
Coure (Cu) ug/L - <10,0
Ferro (Fe) ng/L 49,3 +04
Niquel (Ni) pg/L <2,00
Plom (Pb) ng/L <2,00
Vanadi (V) pg/L sin <2,00
Zinc (Zn) pg/L - <5,00
Arsénic (As) pg/L == <1,00
Mercuri (Hg) pg/L — <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (B): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de 1a mostra: Pou 03. 671-5-BornetaS1 Codi inteKQl 1103
Coordenades UTM: X: 486757, Y:4395185 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alumini (Al) g/l <5,00
Cadmi (Cd) ug/L <0,50
Crom (Cr) pg/L e <2,00
Coure (Cu) ug/L <10,0
Ferro (Fe) pe/L == 12,2+0,3
Niquel (Ni) pe/L <2,00
Plom (Pb) ue/l <2,00
Vanadi (V) e/l <2,00
Zinc (Zn) pg/L 16,4 + 0,5
Arsénic (As) pe/L = <1,00
Mercuri (Hg) peg/L . <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

'Nom de la mostra: Pou 04. 698-7-Veri4 Codi intern: Q11104
Coordenades UTM: X: 477010, Y:4384888 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentraci6’
Alumini (Al peg/L <5,00
Cadmi (Cd) pg/L <0,50
Crom (Cr) pg/L <2,00
Coure (Cu) ng/L <10,0
Ferro (Fe) pg/L 6,08 + 0,35
Niquel (Ni) ng/L <2,00
Plom (Pb) pg/L <2,00
Vanadi (V) pug/L - <2,00
Zinc (Zn) pe/L st <5,00
Arsgnic (As) pg/L <1,00
Mercuri (Hg) pg/L <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de 1a norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 05. 698-3-SB Codi intern: Q11105
Coordenades UTM.: X: 473693, Y:4383549 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentraci6®
Alumini (Al) pe/L — <5,00
Cadmi (Cd) pg/L <0,50
Crom (Cr) ng/L - <2,00
Coure (Cu) ng/L = <10,0
Ferro (Fe) pg/l - 5,11 +0,35
Niquel (Ni) ng/L <2,00
Plom (Pb) peg/L --- <2,00
Vanadi (V) ng/L <2,00
Zinc (Zn) ug/L 43,8 +0,6
Arsenic (As) pg/L <1,00
Mercuri (Hg) pg/L <0,30

(a) Agquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 06. REG-132 Codi intern: Q11106
Coordenades UTM: X: 471940, Y:4381551 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alumini (Al) pg/L <5,00
Cadmi (Cd) ug/L <0,50
Crom (Cr) pg/L - 9,08 + 0,03
Coure (Cu) ng/L s <10,0
Ferro (Fe) pg/L --- 16,1 £ 0,3
Niquel (Ni) pe/L <2,00
Plom (Pb) pg/L <2,00
Vanadi (V) pe/l <2,00
Zinc (Zn) ng/L -— 9,02 £ 0,56
Arsénic (As) g/l <1,00
Mercuri (Hg) pg/L = <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-
Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 07. 698-8-Monjo ~ Codi intern: Q11107
Coordenades UTM: X: 482157, Y:4374789 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alumini (Al) ug/L <5,00
Cadmi (Cd) pe/L <0,50
Crom (Cr) e/l <2,00
Coure (Cu) ng/L - 119+1,5
Ferro (Fe) pg/L - <5,00
Niquel (Ni) pe/L e <2,00
Plom (Pb) pg/L <2,00
Vanadi (V) pe/L <2,00
Zinc (Zn) peg/L i <5,00
Arsénic (As) pg/L 0,84 0,17
Mercuri (Hg) png/L <0,30

(a)

Calibration and evaluation of analytical methods and estimation of performance characteristics.

Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

‘Nom de la mostra: Pou 08. 724-1-Aulet Codi intern: Q11108
Coordenades UTM: X: 484763, Y:4368790 Data: 26/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié®
Alumini (Al) pg/L - <5,00
Cadmi (Cd) pg/L - <0,50
Crom (Cr) ug/L - <2,00
Coure (Cu) pe/L o <10,0
Ferro (Fe) ng/L s <5,00
Niquel (Ni) pg/L <2,00
Plom (Pb) pe/L = <2,00
Vanadi (V) ug/L ks <2,00
Zinc (Zn) pe/L <5,00
Arsénic (As) pe/L <1,00
Mercuri (Hg) pg/L “s <0,30

(a) Aquesta incertesa s’ha calculat aplicant el tractament estadistic de la norma ISO 8466-1:1990 (E): Water quality-

Revisi6 1
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RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 09. 698-2-SerraS1 Codi intern: Q11109
Coordenades UTM: X: 467107, Y:4382458 Data: 27/9/2006
Parametre Unitats Valor de referéncia Concentracié”
Alumini (Al) ug/L - <5,00
Cadmi (Cd) pe/L 2 <0,50
Crom (Cr) pe/L i <2,00
Coure (Cu) pg/L = <10,0
Ferro (Fe) ug/L - 110+ 1
Niquel (Ni) pg/L oy <2,00
Plom (Pb) png/L - <2,00
Vanadi (V) pe/L s <200
Zinc (Zn) pg/L 188 +3
Arsénic (As) pg/L - <1,00
Mercuri (Hg) pg/L s <0,30

RESULTATS A L’ILLA DE MALLORCA

Nom de la mostra: Pou 10. 698-8-1653 Codi intern: Q11110
Coordenades UTM.: X: 480267, Y:4381366 Data: 27/9/2006

Parametre Unitats Valor de referéncia Concentraci6®




