
Asunto/assumpte:  Advertencias de seguridad debido a que si la central PIIC iX se reinicia en 
2018,  la  estación  de  vigilancia  no  podrá  dar  de  alta  pacientes  ni  realizar  traslados  y  se 
reiniciará si se intenta efectuar alguna de estas dos operaciones.
PRODUCTO: Central de monitorización de pacientes Philips IntelliVue Information Center (PIIC) 
iX. MODELO, Nos DE SERIE Y CODIGO DE PRODUCTO: La empresa facilitará en la nota de 
aviso a cada centro, los modelos, nos de serie y códigos de producto afectados. 
Ref.: PS063/18 

Us  comunic  que  en  data  08-2-2018  s’ha  rebut  en  aquesta  Direcció  General,  ofici  del 
Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios), en el qual ens comunica el següent: 

Le comunico que en fecha 08-2-2018 se ha recibido en esta Dirección General,  oficio del 
Departamento  de  Productos  Sanitarios  de  la  AEMPS  (Agencia  Española  de  Medicamentos  y 
Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente: 

ASUNTO: Advertencias de seguridad debido a que si la central PIIC iX se reinicia en 2018, la estación 
de vigilancia no podrá dar de alta pacientes ni realizar traslados y se reiniciará si se intenta efectuar  
alguna de estas dos operaciones.
PRODUCTO: Central de monitorización de pacientes Philips IntelliVue Information Center (PIIC) iX. 
MODELO, Nos DE SERIE Y CODIGO DE PRODUCTO: La empresa facilitará en la nota de aviso a 
cada centro, los modelos, nos de serie y códigos de producto afectados.
FABRICANTE: Philips Healthcare, EEUU.
DISTRIBUIDOR: Philips Ibérica, S.A. María de Portugal, 1, 28050 Madrid
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa a centros en los que todavía no se ha corregido ninguna central (Nota de 
aviso de empresa 1)
- Nota de aviso empresa a centros en los que ya se ha corregido alguna de las centrales (Nota de 
aviso de empresa 2)
- Carta a los centros en los que ya se han corregido todas las centrales (Nota de aviso de empresa)

- Documento "Flujo de trabajo alternativo para PIIC iX", para evitar operaciones que puedan provocar  
el reinicio de la central (Información sobre el producto) 

Palma, 8 de febrer de 2018 

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)
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