
Asunto/assumpte:  Advertencia de seguridad e instalación de un collar en el soporte de suero 
del sistema Trima Accel para evitar su caída lo que podría causar lesiones al operador.

PRODUCTO: Sistema Trima Accel (Ref. 81000 
Ref.: PS663/18 

Us  comunic  que  en  data  20-12-2018  s’ha  rebut  en  aquesta  Direcció  General,  ofici  del  
Departamento de Productos Sanitarios de l'AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios), en el qual ens comunica el següent: 

Le comunico que en fecha 20-12-2018 se ha recibido en esta Dirección General, oficio del 
Departamento  de  Productos  Sanitarios  de  la  AEMPS  (Agencia  Española  de  Medicamentos  y 
Productos Sanitarios), en el cual nos comunica lo siguiente: 

Advertencia de seguridad e instalación de un collar en el soporte de suero del sistema Trima Accel 
para evitar su caída lo que podría causar lesiones al operador.

PRODUCTO: Sistema Trima Accel (Ref. 81000)

FINALIDAD  PREVISTA:  Sistema  automático  de  recolección  de  los  distintos  componentes  de  la  
sangre (plasma, plaquetas o hematíes).

FABRICANTE: Terumo BCT Inc., Estados Unidos

DISTRIBUIDOR: Terumo BCT España S.L.U., C/ Aragó 264, 08007 Barcelona
 

Palma, 20 de desembre de 2018 

El director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia – Benito Pròsper Gutiérrez
p.d.(resolució 10/03/2016)

La cap de servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris
María de los Ángeles Rojo Arias
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